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アンジオテンシン変換酵素阻害薬（ACE阻害薬）服用
患者に禁忌の血液浄化器を使用し、影響があった事例
が報告されています。
2021年1月1日～2023年12月31日に3件の事例が報告されています。この情報は、第70回
報告書「事例紹介」で取り上げた内容をもとに作成しました。

ACE阻害薬服用患者に禁忌の
血液浄化器の使用

販売名 件数 報告された事例の主な背景

レオカーナ ３

ACE阻害薬服用患者にレオカーナを使用するとショックを起こすことがある
ため禁忌であると知らず、休薬を指示していなかった。
当該医療機関で初めて行う治療であったが、循環器内科と腎臓内科の間で
治療開始日を共有しておらず、ACE阻害薬の休薬について検討していなか
った。

・

・

一般的名称 販売名 製造販売業者

積層型透析器 H12ヘモダイアライザー バクスター株式会社

吸着型血漿浄化器

吸着型血液浄化器

リポソーバー(LA-S)
セレソーブ

リポソーバーLA-15
レオカーナ

株式会社カネカ

ACE阻害薬服用患者に禁忌の血液浄化器 （2023年12月31日時点）

選択式血漿成分吸着器
イムソーバ
イムソーバTR

旭化成メディカル株式会社

◆上記の製品の添付文書の【禁忌・禁止】には、ACE阻害薬服用患者に使用するとショックを起こすことがあると記載されています。

今回は独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）との共同企画です。
「PMDA医療安全情報 No.68 2024年2月 ACE阻害薬服用患者の血液浄化時の注意について」も参照してください。

https://www.pmda.go.jp/files/000266452.pdf
https://www.med-safe.jp/pdf/report_70.pdf#page=47
https://www.med-safe.jp/pdf/report_70.pdf#page=47
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ACE阻害薬を服用している閉塞性動脈硬化症の患者に、当該医療機関で初めてレオカーナを用い
た血液吸着療法を行うことになった。医師はACE阻害薬服用患者にレオカーナを使用するとショック
を起こすことがあるため禁忌であると知らず、休薬を指示していなかった。当日朝、患者はACE阻害薬
を内服した。治療開始6分後、血圧が87/38mmHgまで低下し、生理食塩液の補液を行ったが、
その後血圧が50/37mmHgとなり、意識レベルが低下した。直ちに血液吸着療法を中止し、補液
の追加と酸素投与を行った。

ACE阻害薬を服用している重症下肢虚血の患者に、レオカーナを用いた血液吸着療法を行うこと
になった。当該医療機関で初めて行う治療であったが、循環器内科と腎臓内科でACE阻害薬の休薬
について検討していなかった。治療開始10分後、患者は気分不良を訴え、血圧が75/38mmHg
まで低下した。

●ACE阻害薬と併用禁忌の血液浄化器による治療を開始する前（特に
初回時）に、患者がACE阻害薬を服用していないか確認する仕組みを
つくる。

●血液浄化療法に関わる部署で、ACE阻害薬服用患者に禁忌の血液浄化
器について情報を共有する。

上記は一例です。自施設に合った取り組みを検討してください。

事例が発生した医療機関の取り組み

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構「PMDA医療安全情報 No.68 2024年2月 ACE阻害薬服用患者
の血液浄化時の注意について」はこちらからご覧ください。
https://www.pmda.go.jp/files/000266452.pdf

ACE阻害薬服用患者に禁忌の血液浄化器の使用

事例1

事例２


